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ADM.272.1.2023.JK
Załącznik nr 1.2 do zapytania ofertowego

po modyfikacji z dnia 18.08.2023 r. 

Minimalne parametry techniczne wymagane dla oferowanego przedmiotu zamówienia
(Uwaga! Wypełnienie białych pól jest obowiązkowe. Wypełnienie szarych pól nie jest obowiązkowe, można w nich wykazać wartość parametrów lub opis)

CZĘŚĆ 2 – Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.
	Lp.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Tak/Nie
	Parametr oferowany



	Zastosowanie: inkubacja w temperaturze (45±1)°C oraz w temperaturze (60±2)°C

	1.
	Zakres pracy ok. +15 do +70°C
	
	

	2.
	Dokładność pomiaru temperatury do 0,1°C
	
	

	3.
	Wymuszony obieg powietrza
	
	

	4.
	Pojemność komory min. 50 l
	
	

	5.
	1 półka (ewentualnie 2)
	
	

	6.
	Rozkład temperatur w cieplarce w temp. (45±1)°C (badanie stabilności i równomierności rozkładu temperatury w 5 punktach na 1 półce)
	
	

	7.
	Instrukcja obsługi w języku polskim


	
	

	8.
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	
	

	9.
	Bezpłatny serwis gwarancyjny
	
	

	10.
	Transport 

	
	


Cena netto:…………………………

(stawka VAT……%)

Cena brutto:………………………

Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
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