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Dotyczy: Pytanie do postepowania nr EA.261.22.2026

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy dopusci cieplarke o pojemnosci uzytkowej minimum 107 I?
Wskazanie sztywnej wartosci 112 | moze ogranicza¢ mozliwosé zaoferowania
urzadzenh o pordwnywalnej wielkosci i funkcjonalnosci. Réznica 5 | stanowi jedynie ok.
4,5% wymaganej pojemnosci i pozostaje bez istotnego wptywu na mozliwosci
uzytkowe urzadzenia.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy dopuszcza cieplarke o pojemnosci uzytkowej minimum 107 .

Z upowaznienia

Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wioctawku
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Agnieszka Pstragowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wioctawku

l\m’ | CHRONIMY ZDROWIE ul. Jana Kilinskiego 16 | 87-800 Wtoctawek
J Z MYSLA 0 PRZYSZLOSCI +4854 411 68 33

sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
Adres e-Doreczen: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16



mailto:sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl

		2026-10-14T09:28:03+0000
	Not specified




