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SAT.2613.22.2025 r.													

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.	



	Lp.
	Nazwa
 składnika
	Nr 
inwentarzowy
	Data
 zakupu/
nabycia
	Wartość księgowa
(zakupu)
	Opis stanu technicznego
	Cena 
brutto

	Zagospodarowanie

	1.
	Miernik drgań SVAN zestaw  
	ST801-283/01/2005
	01.2005
	26230,00
	Nie wykorzystywany od 2010 r. 
z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla mierników. Zbędny.
	1311,50
	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna/ sprzedaż 
lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania.

	2.
	Przetwornik PD-3S
	ST801-282/01/2005
	01.2005
	4453,00
	Nie wykorzystywany od 2010 r. 
z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla przetworników. Zbędny.
	222,65
	jw.

	3.
	Przetwornik PD-1
	PST-1754/01/2007
	01.2007
	1159,00
	Nie wykorzystywany od 2010 r. 
z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla przetworników. Zbędny.
	57,95
	jw.

	4.
	Miernik mikroklimatu 
Babuc A zestaw  
	ST801-309/04/2008
	
04.2008
	
33550,00
	Wyłączony z użytkowania 07.2022 r. w związku z brakiem możliwości naprawy. Uszkodzona płyta główna, która nie jest już produkowana. Zużyty.
	335,50
	jw.

	5.
	Aspirator stacjonarny 2MAGP-24K
Nr fabryczny: 1084
	ST801-158/03/1998
	03.1998
	3660,00
	Nie wykorzystywany od 2018 r. 
Uszkodzony wyświetlacz, brak możliwości ustawienia przepływu. Według opinii serwisu producenta, brak możliwości naprawy. Zużyty.
	36,60
	jw.

	6.
	Aspirator stacjonarny 2MAGP-24K
Nr fabryczny: 1275
	ST801-220/08/2001
	08.2001
	4575,00
	Nie wykorzystywany od 2010 r. 
Uszkodzony wyświetlacz, brak odczytów i możliwości ustawienia przepływu. Według opinii serwisu producenta, brak możliwości naprawy. Zużyty.
	45,75
	jw.

	7.
	Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/38/S,K)
Nr fabryczny: 10/99
	ST801-204/11/1999
	
11.1999
	
2275,25
	Wyłączony z użytkowania 07.2007 r.
Brak kompensacji obciążenia.
Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty.
	22,75
	jw.

	8.
	Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/39/S,K)
Nr fabryczny: 81/99
	 ST801-203/11/1999
	
11.1999

	
2275,25
	
Wyłączony z użytkowania 07.2008 r.
Aspiratory obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Nie uruchamia się. Zużyty.
	22,75
	jw.

	9.
	Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/85/S,K)
Nr fabryczny: 22/00
	PST-1610/02/2005
	
02.2005
	
3053,05
	
Wyłączony z użytkowania 07.2007 r.
Brak kompensacji obciążenia.
Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty.
	30,53
	jw.

	10.
	Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/98/S,K)
Nr fabryczny: 71/00
	
ST801-269/01/2005
	
01.2005
	
1972,44
	
Wyłączony z użytkowania 09.2010 r.
Brak ładowania. Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty.
	19,72
	jw.

	11.
	Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/99/S,K)
Nr fabryczny: 87/00
	
ST801-270/01/2005
	
01.2005
	
1972,43
	
Wyłączony z użytkowania 02.2008 r.
Przepływ niestabilny w czasie.
Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty.
	19,72
	jw.

	12.
	Aspirator indywidualny Pocket Pump PP 210-1002 (ŚP/A/25/S)
Nr fabryczny: 8015 
	
ST801-209/12/1999
	
12.1999
	
6227,00
	
Wyłączony z użytkowania 08.2020 r.
Słaby akumulator nie zapewniający możliwości pracy minimum 6 godzin.
Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych.. Zużyty.
	60,27
	jw.

	13.
	Aspirator indywidualny Pocket Pump PP 210-1002 (ŚP/A/24/S)
Nr fabryczny: 7980 
	
ST801-210/12/1999
	
12.1999
	
6227,00
	
Wyłączony z użytkowania 08.2020 r.
Słaby akumulator nie zapewniający możliwości pracy minimum 6 godzin.
Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty.
	60,27
	jw.
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