Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

SAT.272.7.2026.AC
Skierniewice, dnia 16 pazdziernika 2026 r.

Pytania i odpowiedzi nr 4

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela
odpowiedzi na pytanie dotyczace postepowania na dostawe cieplarek laboratoryjnych.
Nr postepowania SAT.272.7.2026.AC

1.Czy dopuszcza sie jedno urzadzenie dwukomorowe z niezaleznym regulowaniem
parametréw dla kazdej z komér jako alternatywe dla stelaza?

Ad1. Tak, urzadzenie dwukomorowe z niezaleznym regulowaniem parametréw spetnia
nasze wymagania, przy czym nalezy wtedy uwzgledni¢ wielkos¢ kazdej komory, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz zatozona wielkosc¢ dla jednego urzadzenia.
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