Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNE

	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE


	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE
	MODEL/TYP/

PRODUCENT

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 1.
	Cieplarka BINDER KT-53 – 1 szt.

lub równoważna:
- wymiary zewnętrzne nie więcej niż 670 mm – szerokość, nie więcej niż 640 mm -wysokość, nie więcej niż 790 mm – głębokość
- zakres temperatur: od 4-100 st. C

- regulowana prędkość obrotowa wentylatora

- chłodzenie elektryczne

-wyświetlanie danych na monitorze LCD

-drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego

-2 półki druciane ze stali nierdzewnej

- możliwość piętrowego ustawiania

-czujnik temperatury z optycznym i akustycznym alarmem 

- interfejs do połączenia z komputerem

-rejestrowanie danych pomiarowych i interfejs USB


	
	
	

	2. 
	Stolik pod inkubator, stelaż z blatem postforming o grubości niemniej niż 38 mm  lub metalowy i wymiarach : 900 mm x 700 mm, wysokość 913 mm.
	
	
	

	3. 7.
	Wymagania dotyczące uruchomienia 
i obsługi serwisowej:

dostawa, montaż i uruchomienie w cenie oferty, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w cenie oferty, zapewnienie serwisu gwarancyjnego                           i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu,                      okres gwarancji minimum 24 miesiące.
	
	
	

	4. 8.
	Certyfikat bezpieczeństwa CE

	
	
	


