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Kontrola skuteczności sterylizacji prowadzona powinna być w następujących przypadkach: 
 okresowa kontrola, którą każdy użytkownik sterylizatora powinien prowadzić we własnym 

zakresie, z indywidualnie ustaloną częstotliwością; 
 podejrzenie o nieprawidłowe działanie sterylizatora; 
 remont urządzenia; 
 wprowadzenie nowego rodzaju załadunku; 
 zmiana warunków procesu sterylizacji. 

Sposób pobrania: 
Wskaźniki biologiczne należy włożyć do nie mniej niż dwóch największych pakietów 
reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w różnych miejscach komory sterylizacyjnej 
zwłaszcza tam, gdzie dostęp czynnika sterylizującego może być utrudniony. 
Pobieranie próbek obejmuje 3 etapy: 
 załadunek testów 
 ekspozycję testów 
 wyjmowanie testów. 

Transport pobranych próbek do laboratorium 
Pobrane próbki należy dostarczyć do badań w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia procesu 
sterylizacji. Testy przed badaniem należy przechowywać w temperaturze 2÷80C (w przypadku 
Bacillus subtilis zabezpieczyć je przed zawilgoceniem) 
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