Wykaz sprzętu przeznaczonego do kasacji
	Lp. 
	Nazwa asortymentu
	Ilość
	Opis



	1.
	Krzesło obrotowe
	1 szt.
	podarta tapicerka, wycieki z siłownika, urwana noga

	2.
	Krzesło metalowe tapicerowane
	1 szt.
	złamane oparcie krzesła, zniszczone siedzisko

	3.
	Krzesło metalowe tapicerowane
	1 szt.
	brak siedziska, złamana noga

	4.
	Stołek obrotowy
	1 szt.
	brak nogi (złamana), urwane siedzisko

	5.
	Kserokopiarka CANON HP 6317
	1 szt.
	sprzęt przestarzały, nieużytkowany, wyeksploatowany, kserokopie są niewyraźne

	6.
	Fotel obrotowy czarny
	1 szt.
	uszkodzone gniazda na kółka                        i siłownik

	7.
	Blok do mineralizacji (pokój śniadań)
	1 szt.
	zużyty, zniszczony

	8.
	Blok do mineralizacji (pokój spalań)
	1 szt.
	zużyty, zniszczony

	9.
	Płaszcz grzewczy
	1 szt.
	zużyty, zniszczony

	10.
	Wanna (pralnia)
	1 szt.
	zniszczona, uszkodzona

	11.
	Żelazko
	1 szt.
	uszkodzone, nie działa,

	12.
	Żelazko
	1 szt.
	uszkodzone, nie działa,

	13.
	Telefon Panasonic
	1 szt.
	nie działa, uszkodzony

	14.
	Kalkulator CASIO
	1 szt.
	nie działa, uszkodzony

	15.
	Ekspres do kawy
	1 szt.
	zużyty, wyeksploatowany

	16.
	Adapter niskich przepływów 
	1 szt.
	zużyty, wyeksploatowany

	17.
	Drukarka HP 1015 (HZ)
	1 szt.
	sprzęt przestarzały, nie współpracuje z nowym oprogramowaniem, uszkodzony podajnik papieru i rolki odbierające

	18.
	Drukarka HP 1020 (HK)
	1 szt.
	sprzęt przestarzały nie współpracuje z nowym oprogramowaniem, uszkodzone rolki odbierające i mechanizm poruszania tonerem

	19.
	Drukarka HP Laser Jet Pro (HK)
	1 szt.
	uszkodzona karta sieciowa, uszkodzony podajnik papieru i mechanizm poruszający bębnem tonera

	20.
	Statyw na elektrodę
	1 szt.
	uszkodzony

	21.
	Aspirator SKC
	1 szt.
	Aspiratory są urządzeniami w dużym stopniu zużytymi, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu oraz czasu pracy po naładowaniu. Przy ustawieniu na niskie wartości przepływu nie  zapewniają stabilności czasu

	22.
	Aspirator SKC
	1 szt.
	Aspiratory są urządzeniami w dużym stopniu zużytymi, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu oraz czasu pracy po naładowaniu. Przy ustawieniu na niskie wartości przepływu nie  zapewniają stabilności czasu

	23.
	Aspirator SKC
	1 szt.
	Aspiratory są urządzeniami w dużym stopniu zużytymi, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu oraz czasu pracy po naładowaniu. Przy ustawieniu na niskie wartości przepływu nie  zapewniają stabilności czasu

	24.
	Aspirator SKC
	1 szt.
	Aspiratory są urządzeniami w dużym stopniu zużytymi, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu oraz czasu pracy po naładowaniu. Przy ustawieniu na niskie wartości przepływu nie  zapewniają stabilności czasu

	25.
	Aspirator SKC
	1 szt.
	Aspiratory są urządzeniami w dużym stopniu zużytymi, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu oraz czasu pracy po naładowaniu. Przy ustawieniu na niskie wartości przepływu nie  zapewniają stabilności czasu

	26.
	Aspirator SKC
	1 szt.
	Aspiratory są urządzeniami w dużym stopniu zużytymi, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu oraz czasu pracy po naładowaniu. Przy ustawieniu na niskie wartości przepływu nie  zapewniają stabilności czasu

	27.
	Szafka pod zlewozmywak
	1 szt. 
	uszkodzona, połamana

	28.
	Zlewozmywak 2 komorowy
	1 szt.
	uszkodzony

	29.
	Lodówka
	1 szt.
	Uszkodzona, nie chłodzi 

	30.
	Deska do prasowania
	1 szt.
	połamana

	31.
	Taboret
	1 szt.
	połamany


