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Laboratoryjny

Kryteria przyjecia probek wody/sciekéw do badan

Strona/stron:

PSSE
Czestochowa

Sekcja Badan Srodowiskowych

Kryteria przyjecia probek wody do badan:

Kryterium oceny

Wymagania:

Badania mikrobiologiczne

Badania wiasciwosci fizycznych
chemiczne

Rodzaj pojemnikow

Wydawane w PSSE w Czestochowie.
Sterylne (PET) z dodatkiem tiosiarczanu
sodu lub potasu, pojemnos¢ (500+1000) ml

Przygotowane i wydawane w PSSE
w Czestochowie (ilo$¢ i rodzaj w zaleznosci
od rodzaju wykonywanych badan

Napetnienie pojemnikow

Przestrzen powietrzna pod korkiem — prébka
powinna wypetnia¢ % objeto$ci naczynia

Bez pecherzykow powietrza — probka
powinna wypetnia¢ caty pojemnik

Szczelnos¢ pojemnikéw

Korek dokfadnie dokrecony — przy obrocie pojemnika brak sladéw wyptywajgcej prébki

Oznakowanie pojemnikéw
dokonane przez Klienta

Jednoznacznie zidentyfikowane i oznakowane (data godzina i miejsce pobrania probki)

Temperatura probki w chwili
przyjecia do badan

(5£3)°C

Prébki wody cieptej badanej w dniu pobrania
mozna transportowaé w temperaturze
otoczenia

Zaciemnienie pojemnikéw

Chroni¢ prébki przed swiattem stonecznym

llo$¢ probki

(250+1000) ml w zaleznosci od zakresu
wykonywanych badan

(250+6000) ml w zaleznosci
od zakresu wykonywanych badan

Czas od momentu pobrania
prébki do momentu
dostarczenia jej do
laboratorium

Max. 8 godzin

Max. 6 godzin




